
 

서문 

L-테아닌(L-Theanine)은 글루타민 유도체 아미노산의 하나

로, 녹차·홍차·말차 등 찻잎에서 주로 발견됩니다. 테아닌은 긴

장 완화와 이완에 도움을 주는 성분으로 알려져 있습니다. 

테아닌은 주로 찻잎에서 추출되므로 찻잎의 테아닌 함량은 

중요한 품질 관리 지표입니다. 테아닌은 글루타민 유도체이므로 

적절한 시료 전처리와 정밀한 유리 아미노산 분석이 필요합니

다. 

유리 아미노산 분석의 주요 난점 중 하나는 아스파라긴, 글루

탐산 및 글루타민을 분리하여 정량하는 것입니다. 글루타민은 

낮은 pH 조건에서 서서히 탈아미드화되어 글루탐산으로 전환

되며, 일반적으로 산성 용액에서는 일주일 이내에 대부분이 글

루탐산으로 변합니다. 또한 테아닌은 글루타민과 알파-아미노아

디프산(α-aminoadipic acid) 사이에 용출되므로 높은 분리도

와 선택성이 필요합니다. 

본 유리 아미노산 분석법에서 글루탐산의 머무름 시간은 온

도에 매우 민감합니다. 컬럼 온도뿐 아니라 실내 온도와 이동상 

보관 온도도 머무름 시간에 영향을 줄 수 있습니다. 

Sykam 자동 아미노산 분석기의 S 7130 이동상 보관 장치

는 이동상을 냉각 보관하여 일정한 온도를 유지합니다. 이를 통

해 일관된 유리 아미노산 분석 조건을 제공하고 글루탐산의 머

무름 시간을 안정화합니다. 유리 아미노산 분리 컬럼 LCA 

K07/Li는 높은 분리도를 바탕으로 50종 이상의 아미노산을 

분리할 수 있습니다. 본 어플리케이션 노트에서는 35종 유리 

아미노산 표준품에 글루타민과 테아닌을 추가하여 37개의 피크

를 동시 분리하는 방법을 제시합니다. 

 

 

 

 

 

 

분석 장비 

본 어플리케이션 노트에서는 Sykam S 633 유리 아미노산 분

석 시스템을 사용했습니다. 

종류 이름 

펌프 시스템 S 633P Dual Pump System 

시료 주입 장치 S 633A Auto Sampler 

반응 장치 S 633R Reactor 

시약보관장치 S 7130 Reagent Organizer 

분리 컬럼 LCA K07/Li Separation Column 

암모니아 필터 컬럼 LCA K05/Li Ammonia Filter Column 

 

시약 및 표준품 

 아미노산 분리 이동상 및 유도체화 시약은 ㈜아주과학의 제품

을 사용했습니다. 침전제 5-Sulfosalicylic Acid(CAS No.: 

5965-83-3)은 Merck에서 구입했습니다. 사용된 이동상 종

류와 제품 번호는 하기 표와 같습니다. 

종류 제품 번호 제품명 

이 동 상  1 60 01 012 Lithium Citrate Buffer A-1 

이 동 상  2 60 01 013 Lithium Citrate Buffer B-1 

이 동 상  3 60 01 014 Lithium Citrate Buffer C-4 

이 동 상  4 60 01 011 Regeneration Solution/Li 

희 석 액 60 01 015 Sample Dilution Buffer/Li 

반 응 액 60 01 002 Ninhydrin Reagent 

침 전 제 247006 5-Sulfosalicylic Acid dihydrate 

 

아미노산 표준품은 Sykam GmbH 제품을 사용했고, 테

아닌과 글루타민 표준품은 Merck 제품을 사용했습니다. 

각 제품의 제품 번호는 다음과 같습니다. 

종류 제품 번호 공급처 

유리 아미노산 표준품 PH S000031 Sykam GmbH 

L-Theanine SMB00395 Merck 

L-Glutamine G3126 Merck 

SYKAM 자동 아미노산 분석기를 이용한 찻잎 내 테아닌 분석법 
Determination of Theanine in tea leaves with Sykam Amino Acid Analyzer 
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1 Application Note AN-05 Revision #2 

Sykam 아미노산 분석기를 이용한 찻잎 내 테아닌 분석법 

 

표준 용액 및 시료 준비 

L-테아닌 17.4 mg을 정확히 칭량하여 SDB/Li(Cat. No. 60 

01 015)로 100 mL 정용했습니다. 

L-글루타민 14.6 mg은 3차 증류수로 100 mL 정용했습니다. 

3차 증류수를 사용하면 글루타민이 글루탐산으로 탈아미드화되

는 반응을 늦출 수 있습니다. 두 용액을 표준 원액으로 사용했

으며, 농도는 각각 1 mM(1 μmol/mL)입니다. 

Class A 등급의 10 mL 부피 플라스크에 SDB/Li 5 mL를 

넣고 테아닌과 글루타민 표준 원액을 각각 1 mL씩 정확히 취해 

넣습니다. 유리 아미노산 표준품 Type PH 1 mL를 추가한 뒤 

SDB/Li로 표선까지 정용하고 잘 혼합합니다. 이렇게 준비한 

용액에서 Urea를 제외한 각 아미노산의 농도는 100 

nmol/mL입니다. 

준비한 100 nmol/mL 혼합 표준액을 통해 10, 20, 50 

nmol/mL 농도의 표준액을 추가로 조제합니다. 모든 표준 용액

은 SDB/Li를 통해 희석합니다. 

시료의 전처리는 일반적인 유리 아미노산 전처리 방법이 적

용됐습니다. 먼저 시료 내 단백질 및 폴리펩타이드 침전을 위한 

침전 시약을 제조합니다. 초순수 20 mL에 5-Sulfosalicylic 

Acid dihydrate 2.33 g을 녹인 용액을 침전 시약으로 사용했

습니다. 

분석용 시료는 시판의 건조 찻잎 2 종류를 준비했습니다.  

찻잎을 0.5 mm 이하의 크기로 잘게 자른 후 저울에 약 100 

mg을 정량하여 50°C의 초순수 10 mL에 넣어 약 30분간 진

탕합니다. 진탕한 용액은 냉장고에 약 30분간 식힙니다. 이후 

용액 800 μL를 원심분리 튜브에 담은 후 침전 시약 200 μL를 

첨가한 뒤 10분간 볼텍스 믹서로 잘 섞어 줍니다. 이 용액은 

다시 냉장고에서 30분간 식힌 후 13,500 rpm에서 20분간 

원심 분리합니다. 

원심 분리된 용액의 상층액 250 μL를 취해 250 μL의 

SDB/Li와 혼합했습니다. 이 용액은 0.22 μm 공극 크기의 

PES 시린지 필터로 여과 후 주입됐습니다. 

준비된 시료는 분석 후 4°C 냉장고에서 4주간 방치한 뒤 다

시 분석했습니다. 이는 시간에 따른 글루타민 및 아스파라긴의 

함량 변화를 관찰하기 위함입니다. 

 

 

아미노산 분석 시스템 준비 및 안정화 

정확한 아미노산 분석 결과를 얻기 위해선 반드시 아미노산 

분석기의 적합한 안정화 과정이 요구됩니다. 만약 기존 사용하

고 남은 용액과 새로운 용액을 혼합하는 경우 혼합이 서서히 

일어나 분석 시퀀스 동안 미세한 조건 변화가 발생해 분석 결

과의 신뢰도를 떨어뜨립니다. 따라서 기존 용액은 비워낸 뒤 새

로운 용액을 개봉해 준비합니다.  

이때, 염기성 용액인 C-4/Li 용액과 Regeneration Solution

의 경우 공기 중 이산화탄소와 반응해 탄산을 형성할 수 있으

며 이는 각 용액의 분리력 저하를 유발할 수 있습니다. 따라서 

개봉된 C-4/Li 및 Reg. Sol.은 3주 이상 사용하지 않는 것이 

권장됩니다.  

닌하이드린 반응액의 경우 반응액 1 L를 넣은 뒤 제공된 1 mL 

활성액을 첨가한 뒤 약 2분간 질소 가스 퍼징(혹은 Sparging)

을 통해 잔존 산소를 제거합니다. 이후 각 용액은 최소 10 mL 

이상 충분히 빼냅니다. 

이후 장비 안정화는 사용자 매뉴얼인 아미노산 분석기 사용 

가이드에 따라 적합한 절차로 준비합니다. 이때, 반드시 S7130 

시약 보관 장치의 전원을 켜 이동상의 온도를 일정하게 유지시

킵니다. 시약 보관 장치를 처음 켰다면 이동상 온도가 변하는데 

시간이 다소 소요될 수 있습니다. 설정된 온도 차가 5°C 이내

라면 약 1~2회의 분석 동안 글루타민의 머무름 시간이 0.5분 

정도 흔들릴 수 있습니다. 
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크로마토그래피 조건 

본 분석에 사용된 분석법 조건은 다음과 같습니다. 

컬럼 오븐 온도는 반드시 세부적으로 조절돼야 합니다. 

항목 조건 

이동상 Citrate Buffer Li A-1/B-1/C-4/Reg. Sol. 

컬럼 유속 0.450 mL/min 

반응액 유속 0.250 mL/min 

컬럼 온도 39–76 °C gradient 

반응로 온도 130 °C 

주입량 50 µL 

샘플 보관 온도 10 °C 

검출 570 및 440 nm 흡광도 검출 

 

이동상 및 컬럼 온도 조건은 다음과 같습니다. 

시간 A-1/Li  B-1/Li  C-4/Li  Reg. Sol./Li  

Initial 100.0 0.0 0.0 0.0 

9.00 100.0 0.0 0.0 0.0 

9.10 78.0 22.0 0.0 0.0 

39.00 78.0 22.0 0.0 0.0 

39.10 46.0 54.0 0.0 0.0 

50.00 46.0 54.0 0.0 0.0 

50.10 18.0 82.0 0.0 0.0 

60.00 18.0 82.0 0.0 0.0 

60.10 0.0 100.0 0.0 0.0 

64.00 0.0 100.0 0.0 0.0 

64.10 0.0 76.0 24.0 0.0 

75.00 0.0 76.0 24.0 0.0 

75.10 0.0 0.0 100.0 0.0 

88.00 0.0 0.0 100.0 0.0 

88.10 0.0 0.0 84.0 16.0 

93.00 0.0 0.0 84.0 16.0 

93.10 0.0 0.0 76.0 24.0 

100.00 0.0 0.0 76.0 24.0 

100.10 0.0 0.0 74.0 26.0 

109.00 0.0 0.0 74.0 26.0 

109.10 0.0 0.0 0.0 100.0 

113.00 0.0 0.0 0.0 100.0 

113.10 100.0 0.0 0.0 0.0 

138.00 100.0 0.0 0.0 0.0 

 

온도 조건은 다음과 같습니다. 

시간 온도(°C) 시간 온도(°C) 

Initial1 39 84.0 46 

30.0 39 85.0 76 

31.0 42 115.0 76 

50.0 42 116.0 39 

51.0 46 135.0 39 

 
1 컬럼 오븐 온도는 글루탐산/글루타민 분리에 맞게 조절돼야 합니다. 

 

분석법 조정 

유리 아미노산 분석에서 가장 어려운 분리는 아스파라긴

(ASN), 글루탐산(GLU), 글루타민(GLN) 사이의 적합한 분리도

를 얻는 것입니다. 이들은 매우 분리하기 어렵습니다. 아스파라

긴과 글루타민은 컬럼 오븐 온도의 변화에 따른 머무름 시간 

변화가 크지 않지만 글루탐산의 경우 컬럼 오븐 온도가 1°C 변

하는 것으로도 큰 머무름 시간 변화를 보이며 이를 통해 적합

한 분리도를 얻을 수 있습니다. 컬럼 오븐 온도가 증가하면 글

루탐산의 머무름 시간은 앞당겨지며 반대로 컬럼 오븐 온도가 

감소하면 글루탐산의 머무름 시간은 증가합니다. 이를 이용해 

글루탐산 피크의 위치를 조절할 수 있습니다. 물론, 이들의 완

벽한 분리는 얻기 매우 힘듭니다. 이들의 완전한 분리를 위해선 

보다 긴 컬럼과 이동상 조성의 변경이 필요합니다. 하지만 컬럼 

및 분석법의 큰 변경 없이 단순한 컬럼 오븐 온도 조절을 통해 

적절한 분리를 얻을 수 있었으며 낮은 상대 표준 오차 또한 얻

을 수 있었습니다. 

아스파라긴, 글루탐산, 글루타민의 분리도 조절을 위해선 컬

럼 오븐의 온도를 조절해야 합니다. 온도 조절의 경우 항상 분

석법 내 처음과 끝단(메소드 상에선 Initial, 30.0, 116.0, 135.0

분 단계)을 동일하게 조절해야 일정한 결과를 얻을 수 있습니

다.  

 

컬럼의 시작 온도가 증가하면 ASN, GLU, GLN의 머무름 시

간은 단축되는데, 이 때 ASN과 GLN 대비 GLU의 변화 폭이 

더 큰 것을 확인할 수 있습니다. 반대로 컬럼의 시작 온도가 감

소하면 글루탐산의 머무름 시간은 더 크게 지연됩니다. 

이러한 성질을 이용하여 글루탐산의 적합한 분리도를 얻을 수 

있습니다. 본 분석에서는 39°C를 사용했습니다. 
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결과 및 논의 

시스템 안정화를 위해 약 2회의 Bypass 분석 후 10, 20, 50, 100 nmol/mL 농도의 표준액이 주입됐습니다. 이후 정밀성 평가

를 위해 50 nmol/mL 농도의 표준액이 7회 반복 주입됐습니다. 다음은 100 nmol/mL 농도의 표준액 주입 크로마토그램입니다. 

 
<100 nmol/mL 농도의 표준품 크로마토그램, 빨간색: 570 nm, 파란색: 440 nm> 

 

 컬럼 및 시스템의 성능 평가로 활용되는 L-Threonine/L-Serine의 분리도는 1.863을 얻었으며 Isoleucine/Leucine의 분리

도는 1.793을 얻었습니다. Glutamine/Theanine 및 Theanine/α-Aminoadipic Acid의 분리도는 1.935, 3.608로 매우 뛰어난 

분리도를 확보했습니다. 아미노산의 정성·정량에 있어 Hydroxyproline과 Proline은 440 nm 채널을 사용했으며 나머지 아미노산

은 570 nm 채널을 사용했습니다. 

L-Alanine과 Citrulline의 분리도가 1.354로 완전히 분리되지 않았는데, 이는 31.0~50.0분 사이의 컬럼 오븐 온도가 높아 

Citrulline이 빠르게 용출되는 것이 원인입니다. 다만, 분석된 찻잎 시료 내 Citrulline이 검출되지 않아 분석법 조정은 이뤄지지 않

았습니다. 

직선성 평가를 위해 물질별 교정 곡선을 검토했으며, 전 농도 범위에서 모든 물질의 상관계수(correlation coefficient)는 

0.999 이상이었습니다. TNI Guidance on Instrument Calibration[1]과 IUPAC 권고문[2]을 참고하여 선형 회귀 모델을 비교한 결

과, 모든 교정 곡선에 1/Amount² 가중치를 적용했습니다. 원점 통과 여부는 평가 결과에 큰 영향을 주지 않아 원점을 통과시키지 

않도록 설정했습니다. 다음은 주요 아미노산의 교정 곡선과 반복 분석 정밀성 평가 결과입니다. 
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<녹차 찻잎에서 검출된 대표적인 아미노산들의 교정 곡선> 

암모니아를 제외한 모든 아미노산의 상관계수는 원점 유무 및 가중치법에 관계없이 0.9994 이상을 얻었으며, 이렇게 얻은 교정 정

보를 표준품 크로마토그램에 적용했을 때 상대 표준 오차(RSE; Relative Standard Error)의 계산은 다음과 같습니다. 

물질명 Arginine L-Theanine 

원점 조건 교정 곡선이 원점을 지남 교정 곡선이 원점을 무시함 교정 곡선이 원점을 지남 교정 곡선이 원점을 무시함 

  

  

  

  

  

이론값 측정값 이론값 측정값 이론값 측정값 이론값 측정값 

10 9.659 10 10.091 10 9.822 10 9.934 

20 19.414 20 19.574 20 20.332 20 20.349 

50 51.834 50 50.148 50 49.741 50 49.494 

100 105.672 100 100.921 100 100.632 100 99.929 

RSE(%) 6.9 1.77 1.82 1.5 
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TNI Guidance on Instrument Calibration에서는 RSE가 분석법에 규정된 기준을 충족해야 하며, 분석법에 기준이 없으면 시험

실 SOP에 허용 기준을 정하도록 안내합니다.[1] 본 분석에서는 원점 통과 여부에 따라 물질별 RSE에 차이가 있었으며, 최대값은 

교정 곡선이 원점을 지날 때의 Urea 10.9%였습니다. 대부분의 아미노산은 원점을 통과시키지 않은 교정 곡선에서 더 낮은 RSE를 

보였습니다. 다음 표는 최종 조건에서의 물질별 RSE를 나타냅니다. 

 

No. 물질명 RSE (%) No. 물질명 RSE (%) 

1 O-phospho-L-serine 4.81% 19 L-Methionine 0.19% 

2 Taurine 3.35% 20 L-Isoleucine 1.94% 

3 O-phospho-ethanolamine 1.83% 21 L-Leucine 4.01% 

4 Urea 7.05% 22 L-Tyrosine 3.56% 

5 L-Aspartic acid 1.79% 23 L-Phenylalanine 1.75% 

6 L-Threonine 1.26% 24 β-Alanine 5.71% 

7 L-Serine 0.72% 25 β-Amino-iso-butyric acid 3.57% 

8 Asparagine 4.10% 26 γ-Amino-n-butyric acid 1.63% 

9 L-Glutamic acid 2.08% 27 L-Histidine 3.39% 

10 L-Glutamine 2.91% 28 1-Methyl-L-histidine 2.48% 

11 L-Theanine 1.50% 29 3-Methyl-histidine 1.22% 

12 α-Aminoadipic acid 1.25% 30 L-Carnosine 4.13% 

13 Glycine 0.96% 31 L-Tryptophan 3.68% 

14 L-Alanine 3.82% 32 L-Ornithine 0.47% 

15 L-Citrulline 4.35% 33 L-Lysine 3.61% 

16 α-Amino-n-butyric acid 3.41% 34 L-Arginine 1.77% 

17 L-Valine 3.85% 35 L-Proline 2.57% 

18 L-Cystine 2.59% 36 Hydroxyproline 1.09% 

 

 

대부분의 아미노산은 5% 이하의 RSE를 보였습니다. β-Alanine의 RSE는 5.71%로, 이동상과 컬럼 오븐 온도 그래디언트가 겹

치는 구간의 베이스라인 하락이 일부 포함된 영향으로 판단됩니다. 베이스라인을 고려해 재적분하면 3% 이내였지만, 모든 피크에 

동일한 적분 조건을 적용하기 위해 최종 결과에는 반영하지 않았습니다. Urea의 RSE는 7.05%였으며, 희석액의 pH로 인한 주입 

피크 간섭이 영향을 미쳤을 수 있습니다. Urea의 RSE를 낮추려면 SDB/Li 대신 A-1/Li 완충액으로 희석하는 것이 권장됩니다. 

본 어플리케이션 노트에서 제시한 Sykam 자동 아미노산 분석기를 통한 유리 아미노산 분석법은 위와 같이 여러 평가를 통해 뛰

어난 분리와 신뢰도 높은 분석 결과를 얻을 수 있음을 알 수 있었습니다. 
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50 nmol/mL 표준액을 7회 반복 주입한 뒤 마지막 6회 주입 결과로 정밀성을 평가했습니다. 암모니아를 제외한 모든 아미노산

의 머무름 시간 및 피크 면적 상대표준편차(RSD; Relative Standard Deviation)는 1% 이하였습니다. 머무름 시간 RSD는 글루

탐산이, 피크 면적 RSD는 β-Alanine이 가장 높았지만 모두 1% 이하였습니다. 다음 표는 아미노산별 RSD 계산 결과입니다. 

 

물질명 RT RSD [%] 
Area RSD 

[%] 
물질명 RT RSD [%] 

Area RSD 

[%] 

O-phospho-L-serine 0.11 0.11 L-Methionine 0.47 0.51 

Taurine 0.12 0.21 L-Isoleucine 0.26 0.31 

O-phospho-ethanolamine 0.08 0.47 L-Leucine 0.29 0.22 

Urea 0.19 0.34 L-Tyrosine 0.35 0.14 

L-Aspartic acid 0.13 0.33 L-Phenylalanine 0.47 0.36 

L-Threonine 0.23 0.31 β-Alanine 0.71 0.71 

L-Serine 0.29 0.41 β-Amino-iso-butyric acid 0.47 0.32 

Asparagine 0.27 0.49 γ-Amino-n-butyric acid 0.34 0.33 

L-Glutamic acid 0.75 0.57 L-Histidine 0.26 0.47 

L-Glutamine 0.39 0.34 1-Methyl-L-histidine 0.19 0.33 

L-Theanine 0.55 0.24 3-Methyl-histidine 0.47 0.31 

α-Aminoadipic acid 0.36 0.31 L-Carnosine 0.44 0.33 

Glycine 0.16 0.36 L-Tryptophan 0.51 0.44 

L-Alanine 0.23 0.41 L-Ornithine 0.67 0.36 

L-Citrulline 0.19 0.45 L-Lysine 0.64 0.69 

α-Amino-n-butyric acid 0.18 0.47 L-Arginine 0.61 0.66 

L-Valine 0.57 0.34 L-Proline 0.76 0.78 

L-Cystine 0.26 0.31 Hydroxyproline 0.33 0.28 
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다음은 실제 녹차 찻잎 시료의 분석 결과와 크로마토그램입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Proline 

녹차 찻잎 시료 1 

Proline 

녹차 찻잎 시료 2 
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아스파라긴, 글루탐산 및 글루타민은 적절히 분리됐으며, 테아닌은 베이스라인에서 완전히 분리됐습니다. 실제 시료에서 높은 농도

로 검출되는 암모니아는 라이신, 트립토판 및 아르기닌의 정성·정량을 방해할 수 있지만, 본 분석에서 라이신/암모니아의 분리도는 

2.091이었습니다. 또한 93.0~100.0분 구간에서 미지 아미노산이나 di-/tripeptide에 의한 매트릭스 간섭이 관찰됐으나 히스티딘

과 트립토판의 정성·정량에는 영향을 주지 않았습니다. 이는 Sykam 자동 아미노산 분석기와 LCA K07/Li 분리 컬럼이 복잡한 찻

잎 시료에서도 우수한 분리 성능을 제공함을 보여줍니다. 

다음 표는 주입된 시료 내 아미노산 농도와 이를 통해 실제 찻잎 내 아미노산의 함량을 계산한 표입니다. 

 시료명: 찻잎 1 시료 무게: 101.3 mg 시료명: 찻잎 2 시료 무게: 100.9 mg 

물질명 

[Compound Name] 

검출 농도 

[nmol/mL] 

시료 내 함량 

[μg/mg] 

검출 농도 

[nmol/mL] 

시료 내 함량 

[μg/mg] 

L-Aspartic acid 28.509 0.936 24.727 0.815  

L-Threonine 13.529 0.398 13.839 0.408  

L-Serine 64.261 1.667 39.495 1.028  

Asparagine 298.120 9.721 73.349 2.401  

L-Glutamic acid 32.770 1.190 43.175 1.574  

L-Glutamine 24.209 0.873 49.949 1.809  

L-Theanine 126.656 5.445 203.253 8.773  

L-Glycine 2.564 0.048 3.108 0.058  

L-Alanine 16.256 0.357 27.465 0.606  

α-Amino-n-

butyric acid 
3.419 0.087 2.799 0.072  

Valine 33.555 0.970 19.524 0.567  

Cystine 6.268 0.372 1.066 0.063  

Methionine N. D. N. D. 4.712 0.174  

L-Isoleucine 24.68 0.799 12.434 0.404  

L-Leucine 23.915 0.774 18.263 0.594  

L-Tyrosine 8.741 0.391 9.343 0.419  

L-Phenylalanine 23.443 0.956 17.435 0.714  

γ-Amino-n-

butyric acid 
9.99 0.254 31.473 0.804  

L-Histidine 4.304 0.165 2.652 0.102  

L-Tryptophan 6.559 0.331 6.629 0.335  

L-Lysine 22.164 0.800 13.020 0.472  

L-Arginine 33.486 1.440 40.738 1.758  

L-Proline 25.631 0.728 18.003 0.514  

전체 함량[μg/mg] 28.700  24.464 

 

아스파라긴과 테아닌의 교정 범위를 고려하여 각 시료를 4배 희석해 재분석했으며, 함량 차이는 1% 이내였습니다. 측정된 테아닌 

함량은 녹차 및 홍차의 테아닌 함량을 보고한 선행 연구[3]와 유사한 범위였습니다. 
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다음은 찻잎 시료 1을 4주간 보관한 뒤 재분석한 결과입니다. 

용액에서 불안정한 아스파라긴, 글루타민 및 트립토판의 함량 

변화를 확인하기 위해 동일한 농도의 표준액을 다시 조제했습

니다. 이동상은 기존과 동일한 것을 사용했고, 닌하이드린 반응

액은 동일한 생산 번호의 새 반응액으로 교체했습니다. 

종류 
1차 분석 

[nmol/mL] 

4주 후 분석 

[nmol/mL] 

변화율 

[%] 

GLN 24.209 3.369 -86.084% 

GLU 32.770 49.169 +50.043% 

ASN 298.120 307.168 +3.035% 

ASP 28.509 16.739 -41.285% 

TRP 6.559 7.109 +8.385% 

AMM 70.277 143.862 +104.707% 

 

위 표와 같이 4주 후 글루타민과 아스파트산은 각각 86.08%

와 41.29% 감소했습니다. 반면 글루탐산, 아스파라긴, 트립토

판 및 암모니아는 각각 50.04%, 3.04%, 8.39% 및 104.71% 

증가했습니다. 글루타민 감소와 글루탐산 증가는 글루타민의 탈

아미드화 가능성과 부합하지만, 아스파라긴·아스파트산·트립토판 

및 암모니아의 변화 원인을 판단하려면 보관 중 시료 부피, 희

석·보정 조건 및 반복 분석 결과를 추가로 확인할 필요가 있습

니다.

마치며 

Sykam S 633 시스템과 LCA K07/Li 분리 컬럼은 우수한 

유리 아미노산 분리 성능을 보였습니다. 분리도 평가 대상인 L-

Threonine/L-Serine과 L-Isoleucine/L-Leucine은 각각 

1.863과 1.793의 분리도를 보였고, 테아닌은 베이스라인에서 

완전히 분리됐습니다. 컬럼 오븐 온도 조절을 통해 아스파라긴, 

글루탐산 및 글루타민도 적절히 분리할 수 있었습니다. 암모니

아를 제외한 각 아미노산의 교정 곡선은 모두 0.999 이상의 

상관계수를 나타냈습니다. 1/Amount² 가중치와 원점 통과 여

부를 조정했을 때 β-Alanine을 제외한 아미노산의 RSE는 5% 

이하였으며, β-Alanine도 베이스라인을 고려해 재적분하면 

3% 이하였습니다. 

Sykam 자동 아미노산 분석기는 높은 분리도와 낮은 매트릭

스 간섭을 제공합니다. 또한 모든 유로는 PEEK와 PTFE 등 불

활성 고분자로 구성되어 내화학성이 우수합니다. 

분석에 사용하는 이동상과 반응액은 국내에서 생산·공급되므

로 신속하고 경제적으로 조달할 수 있으며, 안정적인 분석 운영

에 도움이 됩니다. 
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